
附件1
监督检查结果为“自行整改后通过”的机构名单

	序号
	地市
	机构名称
	检查发现的主要问题
	处理建议

	1
	南宁
	广西轻工产品质量检验站
	质量体系文件规定不完整，对关于资质认定标志及检验检测专用章的使用未作出明确规定。
	自行整改后通过

	2
	贵港
	贵港市产品质量检验所
	检验报告不够规范：检验依据包含非检验项目的标准。
	自行整改后通过

	3
	贵港
	平南县食品药品检验检测中心
	样品管理不够规范。
	自行整改后通过

	4
	玉林
	博白县食品药品检验所
	样品留样室的数显温湿度计不满足要求；水分测定用电热鼓风干燥箱上未标明温度校准偏差值与校准公式
	自行整改后通过

	5
	桂林
	桂林市产品质量检验所
	1. 样品编号为H18-WW0703 的原始记录中粪链球菌、产气

夹膜梭菌、铜绿假单胞菌检验检测标准方法使用作废的标准。

2. 标准溶液室冰箱旁放置一台十万分之一的电子天平不

符合要求。

3.三楼316号实施室浓硫酸与乙醚、乙醇混放。
	自行整改后通过

	6
	来宾
	来宾市疾病预防控制中心
	1.留样室内编号为ELBH016香米样品存放在地面，无相应的防潮防虫防霉措施。

2.编号为ALB2019W003的原始记录缺检验者签字、空白对照、阴性对照、结果单位不明确; 编号为ALB2019W003的样品任务单无检验依据。

3.质量体系文件LBCDC/Y03-02中4.2样品编号方法与实际编号不符。
	自行整改后通过




